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INSIWANWANNIDION®,
ULTRASSOM U600




Abra cuidadosamente
a0 CAIX G

e vamos Iniciar a montagem
e instalacao.

www.waks.com.br






Retire o equipamento
cuidadosamente e
coloque todas as
pecas e partes do
equipamento sobre a
mesa.
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Iniciar a montagem
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Atencao: o tipo de encaixe
dos insertos € EMS

www.waks.com.br




Remova
cuidadosamente o
pldstico adesivo que
envolve o equipamento






Instale o reservatorio
na posicao correta

www.waks.com.br



E bem fdcil ... em sequida
vamos para a montagem
do transdutor

www.waks.com.br






Retire o transdutor
de dentro de sua
caixinha de pldstico.




Encaixe cuidadosamente a
peca de mao observando
a marcacao e alinhando
as duas bolinhas.

B —







Na seta amarela temos o botdo liga /
desliga na seta vermelha instale o cabo de
energia observe a voltagem em que serd
ligado o u600 — ele nao é bivolt, ou é 220v

oul27v




O registro localizado na parte
posterior do equipamento
deverd ser totalmente fechado
para que se utilize a unidade
ultrassonica de forma portatil —
vamos fechd-lo gire-o no
sentido hordrio.




Em sequida vamos
abastecer com dgua o
U600




Adicione dgua ao
reservatorio e em
sequida feche-o

www.waks.com.br
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Utilizando ligado em seu equipo.
Selecionando esse botdo, vocé
selecionard o uso da unidade
ultrassonica ligada na sua cadeira
odontoldgica. Seu uso ndo serd
portatil



Utilizando no modo portatil:
selecionando o botao assinalado
o uso da unidade ultrassonica
sera portatil. (
Utilizard a agua do reservatorio.

www.waks.com.br
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O que posso utilizar no reservatério
de minha unidade ultrassonica?

Resposta:

Apenas dgua . Preferencialmente
destilada.

Atencdo: é expressamente proibido
utilizar soro ou hipoclorito ou soda
clorada e solucoes corrosivas isso
danificard sua unidade ultrassonica







Ligue a unidade ultrassdnica

Ajuste a poténcia do equipamento
para iniciar o seu uso

WAK'S
www.waks.com.br ﬁj



Cuidado com o aperto de uma |
ponta ou inserto no transdutor ¢

Coloque o inserto ou a ponta ultrassénica com a mdo e rosqueie até o fim

Para o aperto utilize o torquimetro de sequranca

Nunca aperte demasiadamente a ponta ou inserto

Ndo utilize chaves de boca metdlicas para apertar o inserto ou ponta

O U600 é fornecido com uma chave especial com torquimetro.

Durante o aperto a chave com torquimetro girard em falso assim que ultrapassar o
torque , e vocé ouvira um “clak”

www.waks.com.br



1- Rosqueie delicadamente com a mao
2- Assim que o inserto ou ponta estiver colocado até o fim, pegue a catraca.

3- Encaixe-a no inserto ou a ponta e aperte até ouvir um “clack” — seu inserto ou ponta
estd devidamente apertada.

ﬁj WAK'S
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Tudo pronto,
vamos Iniciar o
procedimento!




Procedimento



Seu sistema de ondas
senoidais e sua baixa
amplitude entre as ondas
garantem um tratamento
confortdvel e indolor

www.waks.com.br

Sine wave drive
ONDAS SENOIDAIS

A Amplitude de ondas




A poténcia da unidade
ultrassonica é de 29 a 31 khz

 Disponivel nas versoes 127v ou 220v

 Painel de controle impermedvel e a prova de dgua
* Programavel nas poténcias

 Geral

 Periodontia

« Endodontia

www.waks.com.br



Posso autoclavar
o transdutor?

Sim posso.

O simbolo na peca de mado
permite autoclavagem.

www.waks.com.br



(11) 5096-2453

(11) 97300-3668
contato@waks.com.br
www.waks.com.br
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